[bookmark: _GoBack]კარდიოქირურგიული დაწესებულებების სანებართვო პირობები
	
	სანებართვო პირობები

	შენიშვნა

	1
	უნდა არსებობდეს ამბულატორიული ერთეული, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება:  
	ა) ამბულატორიული ერთეული უნდა განთავსდეს პაციენტებისათვის   ხელმისაწვდომ ადგილას (მ.შ. განთავსებულ იქნეს პირველ სართულზე ან დაწესებულების შესასვლელთან ახლოს ან შესაძლებელი იყოს მასში ლიფტით შეუფერხებელი მოხვედრა);  
ბ) მრავალპროფილიანი სტაციონარული დაწესებულების შემთხვევაში შესაძლებელია, ამბულატორიული ერთეული მომსახურებას უწევდეს სხვა ერთეულებსაც.

	1.1
	რენტგენოლოგიური გამოკვლევები
	ადგილზე, დაწესებულების ფარგლებში

	1.2
	ელექტროკარდიოგრაფიული  გამოკვლევები
	ადგილზე, ამბულატორიული ერთეულის ფარგლებში

	1.3
	ექოკარდიოგრაფიული  გამოკვლევები 
	ა) ტრანსთორაკალური, სტრესექოკარდიოგრაფია; 
ბ) ადგილზე, ამბულატორიული ერთეულის ფარგლებში. 

	1.4
	უნდა არსებობდეს გულ-ფილტვის რეანიმაციის მობილური ტუმბო  (CPR CARD)
	განახლებადი მუდმივ რეჟიმში

	2
	უნდა არსებობდეს კარდიოქირურგიული ერთეული, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
	კარდიოქირურგიული ერთეულის ფარგლებში უნდა ხორციელდებოდეს პაციენტების ოპერაციამდელი და ოპერაციისშემდგომი სტაციონარული მომსახურება


	2.1
	კარდიოქირურგიული სერვისის ფრგლებში სივრცეები ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის არის იზოლირებული
	აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს შესაბამისი სანებართვო დანართის მაძიებელთათვის, ხოლო იმ დაწესებულებებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ შესაბამის დანართს (ქირურგიული პროფილი), აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

	2.2
	კარდიოქირურგიული პალატები
	ა) არანაკლებ 8 კარდიოქირურგიული საწოლით;
ბ) ბავშვებისა და მოზრდილების მომსახურების შემთხვევაში, ასევე, სულ 8 საწოლი.

	2.3
	კარდიოქირურგიული პალატის თითოეული საწოლი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: 
	ა) საწოლების განთავსება და მისადგომობა უნდა ითვალისწინებდეს გადაუდებელი რეანიმაციული ღონისძიებებისა და ექოკარდიოგრაფიის ადგილზე ჩატარების შესაძლებლობას;
ბ) გათვალისწინებული უნდა იქნეს საწოლის გადაადგილების შესაძლებლობა.


	ა)
	სრული არაინვაიზიური, უწყვეტი  ფიზიკალური მონიტორინგის საშუალებებით: ეკგ, არაინვაზიური წნევა - NIBP, პულსოქსიმეტრია, ტემპერატურა
	

	ბ)
	უსაფრთხო აირთა ქსელით - ჟანგბადი
	

	გ)
	4 დენის წყაროს მიმღებით
	

	3
	უნდა არსებობდეს ცალკე რეანიმაციული ერთეული კარდიოლოგიური პროფილის პაციენტებისათვის
	ა) დაწესებულებაში  კარდიოლოგიური პროფილის პაციენტებისათვის  ცალკე რეანიმაციული ერთეულის არარსებობისას, უნდა იყოს სულ მცირე ცალკე იზოლირებული სივრცე (სარეანიმაციო დარბაზი) კარდიოლოგიური პროფილის პაციენტებისათვის, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
ბ) იზოლირებული სივრცეები ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის - აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს შესაბამისი სანებართვო დანართის მაძიებელთათვის, ხოლო იმ დაწესებულებებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ შესაბამის დანართს (ქირურგიული პროფილი), აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს 2022 წლის 1 იანვრიდან.


	4
	დაწესებულებაში არის საოპერაციო ბლოკი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
	გეგმიური, სასწრაფო და გადაუდებელი კარდიოქირურგიული ოპერაციებისათვის


	4.1
	სტერილური სივრცე, სადაც განთავსებულია საოპერაციო დარბაზები, კორიდორი, წინასაოპერაციო, პერფუზიის ოთახი და სამარაგო
	ა) ერთიანი იზოლირებული სივრცე, რომელიც სულ მცირე, 1 კარით გამოყოფილია დაწესებულების სხვა სივრცეებისაგან;
ბ) წინასაოპერაციოში უნდა იყოს სულ მცირე ერთი ხელსაბანი;
გ) ერთიანი წინასაოპერაციოსას არსებობისას - ერთი ხელსაბანი. 

	4.2
	არის სულ მცირე ორი საოპერაციო დარბაზი
	იმ შემთხვევაში, თუ კლინიკაში ტარდება ენდოვასკულური ინვაზიები: სტენტ-სარქველის ჩადგმა (ტავ-ი), ენდოსტენტირება, მიტრალური სარქვლის კლიპირება და სხვა, უნდა დაცული იყოს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:
ა) ორი საოპერაციოდან ერთი უნდა იყოს ე.წ. „ჰიბრიდული“ (აღნიშნული საოპერაციო ერთდროულად მოიცავს ქირურგიას და ვიზუალიზაციის სისტემას; 
ბ) აღნიშნული ჩარევები შესაძლებელია ჩატარდეს კათეტერიზაციის სტაციონარული ლაბორატორიაში (ამ შემთხვევაში არ დაიშვება  პორტატული C –arm-ის გამოყენება).


	4.3
	ჰაერცვლის სიხშირე არის საათში 15
	ა) უზრუნველყოფილია HEPA-ფილტრებით გაწმენდილი ჰაერის ნაკადით; 
ბ) არის მუდმივი დადებითი წნევა; 
გ) ჰაერცვლის სიხშირე 2022 წლისათვის - საათში 20.

	4.4
	საოპერაციო დარბაზი უზრუნველყოფილია სამედიცინო დანიშნულების აირების მიწოდების უსაფრთხო ქსელით და დაგეგმილი განათებით
	სავალდებულოა სამედიცინო დანიშნულების აირების  ცენტრალიზებული სისტემა


	4.5
	თითოეული საოპერაციო დარბაზისათვის არის სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის მოწყობილობა
	ამავდროულად, სერვისის ფაგლებში ხელმისაწვდომია სულ მცირე ერთი ცელსეივერი (cell savers) და ერთი   ინტრააორტული ბალონური კონტრპულსაციის მოწყობილობა  (intra-aortic balloon pumps)

	4.6
	თითოეულ საოპერაციო დარბაზში არის საანესთეზიო მოწყობილობა
	ა) მანდატორული და სპონტანური ვენტილაციის რეჟიმებით:
ბ) სუნთქვის ტიპები:  მოცულობის კონტროლი (VC), წნევის კონტროლი (PC), მოცულობისა და წნევის კონტროლი (VTPC);
გ) რეჟიმები სუნთქვის თითოეული ტიპისთვის: A/CMV (მუდმივი იძულებითი ვენტილაცია), SIMV (სინქრონული მონაცვლეობითი იძულებითი ვენტილაცია), SPONT (სპონტანური);
დ) სპონტანური სუნთქვის შემთხვევაში: PS და VTPC PEEP/CPAP შესაძლებლობით;.
დ) მახასითებლები:
- ჩასუნთვის დრო არანაკლებ 0-3 წმ პაუზის შესაძლებლობით;
- ჩასუნთქვისას ნაკადი არანაკლებ 3-140 ლ/წმ;.
- წნევის მხარდაჭერა:  0 - 45 სმ H2 O/ მილიბარი;
- ნაკადის მოცულობა: არანალებ 10-800 მლ;
- წნევის ლიმიტი: 0-80 სმ H2 O /მილიბარი;
- სიხშირე: 6-150 წუთში;
- ჩასუნთქვა:/ამოსუნთქვის თანაფარდობა: (I:E) 1:4 დან 4:1 მდე;
- ეკრანი სუნთქვის პარამეტრების გრაფიკული გამოსახულებისთვის;
- შიდა აკუმულატორით მინიმუმ 60 წთ მუშაობის შესაძლებლობით; 
- აღჭურვილი სამედიცინო აირების კომპრესორითა და დამატენიანებლით;
- ტრიგერი: წნევაზე ან ნაკადზე
- FiO2: 0,21-1,0;
- დანაკარგი/მოცულობის კომპენსაციის შესაძლებლობა;
- “Standby” რეჟიმი, საშუალებას იძლევა, წინასწარ იყოს შერჩეული ვენტილაციის რეჟიმი და ყველა ტესტი გავლილი ვიდრე დაიწყება ვენტილაცია. 
- მონაცემების ჩაწერის და დამახსოვრების ფუნქცია: 1000 მდე შემთხვევის, განგაშის და პარამეტრების დამახსოვრების ფუნქცია;
- კომპლაინსის კომპენსაციის ჩართვა/გამორთვის ფუნქცია;
- დენის წყარო: 220 ვოლტი, 50 ჰერცი;
ე) მასპექტრომეტრით (შესაძლებელია იყოს ცალკეც ან ინტეგრირებული საანესთეზიო მოწყობილობასთან).

	4.7
	თითოეულ საოპერაციო დარბაზში არის პაციენტის მონიტორინგის საშუალებები: 

	ცალკე ან ინტეგრირებული


	ა)
	პულსოქსიმეტრი 
	

	ბ) 
	ეკგ
	5 განხრა, ST შეფასება

	გ)
	წნევის ინვაზიური მონიტორირების ორი ხაზი და NIBP
	

	დ)
	ტემპერატურული მონიტორინგი
	

	4.8
	თითოეულ საოპერაციო დარბაზში არის: 
	

	ა)
	ლარინგოსკოპი
	

	ბ)
	პაციენტის გამათბობელი
	

	გ)
	დეფიბრილატორი
	თითოეული საოპერაციო დარბაზისათვის - 1

	დ)
	პერფუზორი
	თითოეულ საოპერაციო დარბაზისათვის - სულ მცირე 5

	ე)
	ACT (სისხლის შედედების დროის განმსაზღვრელი აპარატი)
	თითოეული საოპერაციო დარბაზისათვის - 1

	ვ)
	ბრონქოსკოპი
	ორი საოპერაციო დარბაზისათვის - 1 (მ.შ., დაწესებულების ფარგლებში)

	ზ)
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი) 
	ამასთან,  დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სულ მცირე 1 ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი) დამატებით

	თ)
	საინფუზიო სითხეების გამათბობელი
	

	4.9
	საოპერაციო დარბაზის საანესთეზიო სივრცის მოწყობა:
	

	ა)
	12 დენის წყაროს მიმღები
	

	ბ)
	ჟანგბადის 2 წყარო
	

	გ)
	ჰაერის 2 წყარო
	

	დ)
	ნახშირორჟანგის 1 წყარო
	არ წარმოადგენს აუცილებელ მოთხოვნას პედიატრიული პაციენტების მომსახურების შემთხვევაში

	ე)
	დადებითი ან უარყოფითი წნევის წყარო
	 სულ 2

	ვ)
	ამონასუნთქი გაზების გამწოვი
	

	4.10
	2 საოპერაციოზე დარბაზზე არის: 
	

	ა)
	ქირურგიული ინსტრუმენტების სულ მცირე 3 ნაკრები, შემდეგი პრინციპით:
	

	ა.ა)
	სულ მცირე, 2 ნაკრები შუნტირებისთვის

	

	ა.ბ) 
	დამატებითი იარაღები სარქვლოვანი პროტეზირებისათვის - სულ მცირე 1 ნაკრები
	

	ბ)
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	მუმივ მზადყოფნაში არსებული სულ მცირე ერთი ნაკრები

	გ)
	2 სტერნოტომი
	თითო საოპერაციო დარბაზზე

	დ)
	პირდაპირი დეფიბრილაციის თათი
	ა) ორი დეფიბრილატორისათვის სულ მცირე 3 წყვილი (მ.შ., ერთი სარეზერვო);
ბ) პედიატრიული პაციენტების მომსახურების შემთხვევაში - შესაბამისი მახასიათებლებით (ზომით).

	ე)
	ელექტროკოაგულაციის აპარატი- ელექტროდანა

	თითოეული საოპერაციო დარბაზისათვის - 1

	4.11
	რენტგენის ფირებისთვის ნეგატოსკოპი ან დიგიტალური სისტემა
	

	4.12
	 კლინიკური პერფუზიის ოთახი
	სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის მოწყობილობების შენახვისა და ოპერაციისთვის მომზადებისათვის, რომელიც განთავსებულია საოპერაციო დარბაზებთან  მაქსიმალურად ახლოს

	5.
	პოსტოპერაციული პალატა,  რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
	ა) საწოლების რაოდენობა  - არანაკლებ 2 თითოეულ საოპერაციო დარბაზზე გადაანგარიშებით;
ბ) თითოეული საწოლი ისე უნდა იყოს განთავსებული, რომ იძლეოდეს პაციენტის იზოლირების საშუალებას; 
გ) საწოლთა განთავსება უნდა იძლეოდეს 3600-იანი მისადგომობის შესაძლებლობას;
დ) იზოლირებული სივრცეები ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის - აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს შესაბამისი სანებართვო დანართის მაძიებელთათვის, ხოლო იმ დაწესებულებებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ შესაბამის დანართს (ქირურგიული პროფილი), აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს 2022 წლის 1 იანვრიდან.


	ა)
	უნდა იძლეოდეს საოპერაციო ბლოკთან იოლი მისადგომობის შესაძლებლობას
	საოპერაციო ბლოკისა და ანესთეზიის შემდგომი მეთვალყურეობის პალატის სხვადასხვა სართულზე განთავსების შემთხვევაში, უნდა არსებობდეს პაციენტის ლიფტი


	ბ)
	იატაკი დაფარული უნდა იყოს  სამედიცინო დაწესებულებებისთვის განკუთვნილი სპეციალური პლასტიკური საფარით, რომელიც  ექვემდებარება რეცხვასა და დამუშავებას
	

	გ)
	უნდა იყოს დაგეგმილი განათება
	

	დ)
	ჰაერცვლის სიხშირე არის საათში 12

	ა) უზრუნველყოფილია HEPA-ფილტრებით გაწმენდილი ჰაერის ნაკადით ჩანაცვლება;
ბ) არის მუდმივი დადებითი წნევა;
გ) ჰაერცვლის სიხშირე 2022 წლისათვის - საათში 15.

	ე)
	თითოეული საწოლი უნდა აკმაყოფილებდეს რეანიმაციული საწოლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს
	

	6
	უნდა არსებობდეს გულ-ფილტვის რეანიმაციის მობილური ტუმბო (CPR CARD) 
	ა) სულ მცირე, ერთი კარდიოქირურგიულ ერთეულში;
ბ) განახლებადი მუდმივ რეჟიმში. 

	7
	უნდა არსებობდეს დეფიბრილატორი
	კარდიოქირურგიულ განყოფილებაში

	8
	დამხმარე სერვისები:
	

	8.1
	24/7-ზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ტრანსფუზიოლოგიური სერვისი
	ა) სულ მცირე, ადგილზე უნდა ინახებოდეს სხვადასხვა ჯგუფის ერითროციტული მასის თითო დოზა (ABO ჯგუფი) და რეზუსისათვის; 
ბ) სულ მცირე, ადგილზე უნდა ინახებოდეს ახლად გაყინული პლაზმის თითო დოზა სხვადასხვა ჯგუფისა (ABO ჯგუფი) და რეზუსისათვის;
გ) დამატებით, სერვისის მიმწოდებელს უნდა გაფორმებული ჰქონდეს ხელშეკრულება საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებთან, თუ თავად დაწესებულება არ ახორციელებს ასეთ საქმიანობას

	8.2
	ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მობილური/პორტატული რენტგენის მოწყობილობა
	

	8.3
	კომპიუტერული ტომოგრაფი, სულ მცირე, 64-შრიანი 
	ადგილზე (დაწესებულების ფარგლებში) - აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს 2021 წლიდან

	8.4
	კარდიოლოგიური კათეტერიზაციის ლაბორატორია 24/7
	ადგილზე (დაწესებულების ფარგლებში), რომლის დაგეგმარება უზრუნველყოფს მართვით სუნთქვაზე მყოფი პაციენტის ლაბორატორიაში ჩაყვანასა და პროცედურის ჩატარებას (მ.შ. ჟანგბადის მიწოდებას)

	8.5
	საოპერაციოსა და პოსტოპერაციული მოვლის ზონებში 24/7-ზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ტრანსეზოფაგური ექოკარდიოგრაფიული სერვისი 
	საკმარისია დაწესებულების ფარგლებში ერთი ტრანსეზოფაგური გადამწოდი


	8.6
	დაწესებულებაში, სადაც ხორციელდება სარქვლის აღდგენითი ქირურგია, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 3D ექო-კარდიოსკოპია 
	აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს 2021 წლის 1 იანვრიდან

	8.7
	პრეოპერაციული სპირომეტრია
	უნდა ხორციელდებოდეს ადგილზე (დაწესებულების ფარგლებში) 

	8.8
	ფიზიოთერაპიული სერვისი 
	პრე, ასევე, პოსტოპერაციულ ეტაპზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სპეციალისტი


	9
	პერსონალი
	

	9.1
	არანაკლებ 2 კარდიოქირურგი
	ა) 24/7-ზე, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან  30 წუთში;
ბ) სულ მცირე ერთს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ ხუთწლიანი შესაბამისი უწყვეტი სამუშაო გამოცდილება.


	9.2
	ანესთეზიოლოგი და რეანიმატოლოგი 
	ა) 24/7 ადგილზე უზრუნველყოფით;
ბ)  სულ მცირე 5 სპეციალისტი, მ.შ. 1 (ხელმძღვანელი), 5 წლის სამუშაო შესაბამისი (კარდიოქირურგიაში) გამოცდილებით. 

	9.3
	კლინიკური პერფუზიის სპეციალისტები - თითო საოპერაციო დარბაზზე ერთი
	ა) კლინიკური პერფუზიის სპეციალისტი:
ა.ა) ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი ან კარდიოლოგი ან კარდიოქირურგი;
ა.ბ) შესაბამისი განათლების/უფლების მქონე პირი, რომლის კვალიფიკაცია დასტურდება შემდეგი ქვეყნების მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტებით/მოწმობით/სერტიფიკატით (ლიცენზიით): ევროკავშირის ქვეყნები, ავსტრალია, კანადა, ისლანდია, ისრაელი, იაპონია, სამხრეთი კორეა, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, შვეიცარია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ლიხტენშტეინი, სამხრეთი აფრიკა; 
ბ) ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 60 წუთში.

	9.4
	დაწესებულებაში  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შემდეგი ექიმი-სპეციალისტები
	

	ა)
	ინტერვენციული კარდიოლოგი 
	24/7-ზე, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 60 წუთში

	ბ)
	გულის ელექტროფიზიოლოგი და არითმიების მართვის სპეციალისტი
	ხელშეკრულებით

	გ)
	თორაკალური ქირურგი
	ხელშეკრულებით

	დ)
	ზოგადი ქირურგი
	ხელშეკრულებით

	გ)
	რადიოლოგი
	24/7-ზე, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 60 წუთში

	დ)
	ნევროლოგი
	ხელშეკრულებით

	ე)
	გასტროენტეროლოგი
	ხელშეკრულებით

	ვ)
	ნეფროლოგი
	ხელშეკრულებით 

	ზ)
	ინფექციური სნეულებების სპეციალისტი
	ხელშეკრულებით

	თ)
	შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი 
	24/7-ზე, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 60 წუთში

	ი)
	კარდიოლოგი
	24/7-ზე, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 60 წუთში

	10.
	საექთნო პერსონალი:
	

	ა)
	კარდიოქირურგიული პალატის ექთანი 
	ა) 24/7;
ბ) 1 არაუმეტეს 8 პაციენტზე/საწოლზე, მაგრამ 24 საათიან რეჟიმში არანაკლებ 2-სა. 


	ბ)
	ანესთეზიის ექთანი
	ა) 24/7, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 30 წუთში;
ბ) აუცილებელია 5 წელიწადში ერთხელ გადიოდეს BLS-ის კურსს;
გ) თითოეულ საოპერაციო დარბაზზე - 1.

	გ) 
	ქირურგიის ექთანი
	ა) 24/7, ხელმისაწვდომი გამოძახებიდან 30 წუთში;
ბ) თითოეულ საოპერაციო დარბაზზე -1.

	დ) 
	ანესთეზიის შემდგომი მეთვალყურეობის/პოსტოპერაციული მოვლის ექთანი  
	1 არაუმეტეს 2 პაციენტზე/საწოლზე 1).


	ე)
	საოპერაციოს უფროსი ექთანი 
	ა) 8  სთ/5 დღე კვირაში;
ბ) ერთი საოპერაციო ბლოკში.

	11
	დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (SOP)/ პროტოკოლები, მ.შ.,:

ა) გულის და მაგისტრალური სისხლძარღვების თანდაყოლილი მანკების ქირურგია (ბავშვთა კარდიოქირურგიის შემთხვევაში);
ბ) გულის სიმსივნეების ქირურგია;
გ) აღმავალი აორტის და აორტის რკალის ქირურგია (კომბინირებული პათოლოგიებისას დაღმავალი აორტა);
დ) კორონარული შუნტირება;
ე) 1 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
ვ) ერთდროულად 2 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
ზ) ერთდროულად 3 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
თ) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და 1 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
ი) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და 2 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
კ) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და 3 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
ლ) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და აღმავალი აორტის და აორტის რკალის ქირურგია;
მ) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და აღმავალი აორტის და აორტის რკალის ქირურგია 1 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
ნ) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და აღმავალი აორტის და აორტის რკალის ქირურგია 2 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
ო) ერთდროულად კორონარული შუნტირება და აღმავალი აორტის და აორტის რკალის ქირურგია 3 სარქველზე ჩატარებული ოპერაციები (ჩანაცვლება/შეკეთება);
პ) პერიკარდის ქირურგია;
ჟ) მკერდის ძვლის ქირურგია.
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	დაწესებულებაში უნდა იყოს კარდიოქირურგიული ოპერაციების გართულებების და/ან თანმხლები ოპერაციებისა და პროცედურების პროტოკოლები
	მ.შ.:
ა) სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის დაწყება, მართვა და დასრულება;
ბ) ECMO--ს დაწყება, მართვა და დასრულება;
გ) ინტრა-აორტული კონტრპულსაციის ბალონის (IABP)-ის ჩადგმა, მართვა და ამოღება;
დ) სასწრაფო რესტერნოტომიის / რეთორაკოტომიის;
ე) ტრაქეოსტომიის;
ვ) ეპიცისტოსტომიის;
ზ) გასტროსტომიის;
თ) გართულებული ჭრილობების;ი) ვაკუმთერაპია;
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	დაწესებულებაში დანერგილი უნდა იყოს მკურნალობის გაიდლაინები და პროტოკოლები, 
	მ.შ.:
ა) ევროპის კარდიო-თორაკალურ ქირურგთა (EACTS);
ბ) ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების (ESC);
გ) ამერიკის კარდიოლოგთა კოლეჯის (ACC)/ ამერიკის გულის ასოციაციის (AHA); 
a) დ) ამერიკის კარდიოლოგთა კოლეჯის (ACC)/ ამერიკის გულის ასოციაციის (AHA)/კარდიოვასკულური ანგიოგრაფიის საზოგადოების (SCAI). 
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	თითოეული ექიმმა (კარდიოლოგი, ინტერვენციული კარდიოლოგი, კარდიოქირურგი) ყოველწლიურად უნდა დააგროვოს 30 უსგ კრედიტ-ქულა 
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	რეანიმაციული სერვისის ფარგლებში პერსონალს (ექთნები, ექიმები) გავლილი უნდა ჰქონდეს მზადება გულის გაჩერებისას რეანიმაციული ღონისძიებების (ACLS), ასევე, ადგილზე გადაუდებელი განმეორებითი ქირურგიული   ჩარევის (ექიმები) განხორციელების მიმართულებით
	წელიწადში ერთხელ
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	დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც მოიცავს შესაბამისი გამოსავლების იდენტიფიცირებას და გაზომვას, მონაცემთა შეგროვებას და გამოსავლების მონიტორინგს, სიკვდილიანობისა და ავადობის მონიტორინგსა და გარჩევებს, წარუმატებელი შემთხვევების გარჩევას, რისკების მართვას
	აღწერა:
ა) უნდა არსებობდეს წინასწარ გაწერილი გეგმა, რომლის თანახმადაც  სულ მცირე თვეში ერთხელ ხორციელდება ჩატარებული ოპერაციების/ინტერვენციების გარჩევა ოპერატორების, ინტერვენციონისტების, ექიმების, ექთნების ჩართულობით;
ბ) დაწესებულება ოპერატორების, ინტერვენციონისტების, ექიმების, ექთნების ჩართულობით სულ მცირე ექვს თვეში ერთხელ უნდა უზრუნველყოფდეს წინა პერიოდში (6 თვე) ჩატარებული ოპერაციების/ინტერვენციების 10 %-ის (რანდომულად შერჩევა) განხილვას;
გ) დაწესებულება ყოველწლიურად უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული ოპერატორის/ინტერვენციონისტის ეფექტურობის შეფასებას შემდეგი სქემით:  თითოეული ოპერატორის/ინტერვენციონისტის შემთხვევების 10%-ის შეფასება/გარჩევა (თითოეული ოპერატორის/ინტერვენციონისტის სულ მცირე 10 შემთხვევა);
დ) დაწესებულება უნდა უზრუნველყოფდეს შემდეგი მონაცემების დოკუმენტურ აღრიცხვას:
დ.ა) რისკთან შეჭიდული სიკვდილობის მაჩვენებული (a risk-adjusted mortality rate);
დ.ბ) რისკთან შეჭიდული ავადობის მაჩვენებლი (a risk adjusted morbidity rate);
დ.გ) საწოლზე დაყოვნების მაჩვენებლი (inpatient length of stay);
დ.დ) ყველა მიზეზით გამოწვეული რეჰოსპიტალიზაცია (risk adjusted all-cause readmission rate).



